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Cihazin Sahibi / Adresi : NORM BAGLANTI VE TESBIT ELEMANLARI SAN.TIC. LTD. STI.
Customner / Adress

ATATURK SANAYi BOLGES] GENERAL MUSTAFA OZYANAR CAD. NO : 2

HADIMKOY / ISTANBUL

istek Numaras; ;20917

Order No.

Makine/Cihaz : MALZEME TEST MAKINESI (CEKME)
Instrument/Device

imalatci : VECTOR BTC
Manufacturer

Tip : ATLAS-LH TESLA 100 KN
Type

Seri / Envanter Numarasi L 427/

Serial / Inventory Number

Kalibrasyon Tarihi : 16.06.2021

Date of Calibration

Sertifikanin Sayfa Sayisi 13

Number of pages of the Certificate

Bu kalibrasyon sertifikasi, Uluslararasi Birimler Sisteminde (SI) tanimlanmis birimleri realize eden ulusal Slelim
standartlarina izlenebilirligi belgeler.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the
International Systems of Units (Si).

Kalibrasyon Laboratuvar olarak faaliyet gésteren EMRE KALIBRASYON MERKEZI, TURKAK * tan AB-001 1-Kile
TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardina gdre akredite edilmigtir.

EMRE KALIBRASYON MERKEZI accredited by TURKAK under registration number AB-0011-K for TS EN ISO/IEC
17025:2012 as Calibration Laboratory.

Turk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) kalibrasyon sertifikalarinin tamimirh@i konusunda Avrupa Akreditasyon
Birligi (EA) ile gok tarafl; anlasma ve Uluslararas: Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile kargiikli tanima
anlasmasi imzalamistir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European Co-operation for the Accreditation (EA) Muitilateral

Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for
the recognition of calibration certificates.

Ol¢tim sonugclari, genigletilmig Sl¢iim belirsizlikleri ve kalibrasyon metotlar: bu sertifikanin tamamlayici kismi
olan takip eden sayfalarda verilmigtir.

The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are

part of this certificate.
Mihir/ Kage Yayimilandig: Tarih Kalibrasyonu Yapan Onaylayan / Tarih
Date Calibrated by Approval/Date  16.08.2021
16.06.2021 Kalibrasyon Uzmani

Laboratuvar Y&neticisi
Erhan KAYA Erhan KAYA Y

\\\ “j’ g —
Bu sertifika, laboratuvarin yazili izni oimadan kismen kopyalanip cogaltiiamaz. imzasiz ve mihirsiz kalibrasyomsertfikalan gecersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with
seal are not valid.

the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and
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Makine/Cihaz : MALZEME TEST MAKINES] (CEKME)
Instrument/Device

Bulundugu Yer
Place

;. IMALAT

Cihazin Lab. Kabul Tarihi

Date of receipt of Device

Cevre Sartlan : Sicaklik @ (23%3)°C,Nem : (50%20) %Rh
Environmental Conditions

Olgiim Sartlan Olgimler, test cihazi ve referans cihazlar laboratuvar ortam sartiarina uyum sagladiktan
Measurement Conditions sonra alinmigtir.

fjlgiim Sonuclan : Olctim sonuglar Sayfa 3'de verilmigtir.
Measurement Results

Olgiim Belirsizligi 1 Kalibrasyondaki belirsizlikler EA-4/02 dokiimanina uygun olarak hesaplanmistir.
Measurement Uncertainty Beyan edilen genigletilmis 6lcim belirsizligi, standart belirsizligin, k=2 olarak

alinan genisletme katsayisi ile carpimi sonucunda bulunan degerdir ve %95
oraninda givenilirlik saglamaktadir.

Belirsizlikler "Olciim Sonuclan™ sayfasinda verilmigtir.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty
of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution
corresponds o a coverage probability of approximately 95%.

Uncertainties are expressed at Measurement Results page.

Prosediir : TS ENISO 7500-1 standardina uygun olarak, Malzeme Test Makinesinin kuvvet
Pircedires degerlerinin referans kuvvet déniistiriiciiden okunan degerlerle kargilagtinimasi
ydntemiyle yapilir.

Uygunluk Beyan: ve Karar Kurali Cihaz TS EN ISO 7500-1 standardina gore belirsizlik dikkate alinmadan
Conformity with Requirements or siniflandinimistir.
Specifications and Decision Rule

Feragat Beyani Disciaimer .

Gériis ve Yorumilar :
Opinions and Interpretations

Kalibrasvonda Kullanilan Referansiar :
References used in calibration

Ciha_z imalates Tip Seri No Sertifika No Kal.Tarihi  Gele.Kal.Trh. izlenebilirlik
Device Manufacturer Type Serial No Certificate No Cal Date Next Cal Traceability.
KUVVET DONUSTURUCU GTM 100 kN 49111 G2KV-0087  21.08.2020 21.10.2022 AB-0034-K f
SIC.VE NEM OLCER TFA 30.5002

— 21-EQ0498 12.01.2021 12.01.2022 AB-0011-K |
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EMRE KALIBRASYON MERKEZ|

AB-0011-K

21-E07237
. - 06-21
EMRE KALIBRASYON MERKEZi s
Ol¢iim Sonuclar
A‘\ % Measurement Resuits
Page 30 \ /
Emre No \@/ E08930511002 Envanter No -
Emre Number Inventory Number
ﬁlgme SahasyCoziiniirliik 100 KN Sertifika Tipi -
Range/Resolution 0,001 kN Certificate Type
E08930511002
CEKME
Malzeme Referans Kuvvet Ortalama| Bagil Bagil Bagil Bagil Bagil Olgme
Test Olgme Cihaz: Gostergesi Dogruluk| Tekrar. Coziin. | Tersin. Sifir Bel.
Makinasi| 1. Seri 2. Seri 3. Seri Hatas: Hatas: Hatas: Hatas1 Hatas:
Gost. Artan Artan Azalan Artan % % % % % %
kN kN kN kN kN kN q b a v fo
3 3,027 3,030 - 3,028 3,028 -0,93 0,10 0,03 - 0,17
10 10,051 10,039 - 10,037 10,042 -0,42 0,13 0,01 - 0,18
20 20,055 20,053 - 20,057 20,055 -0,27 0,02 0,01 - 0,16
30 30,104 30,087 - 30,095 30,095 -0,32 0,05 0,00 - 0,16
40 40,192 40,190 - 40,228 40,203 -0.51 0,09 0,00 - 0,00 0,17
50 50,312 50,315 - 50,317 50,315 -0,63 0,01 0,00 - 0,16
60 60,382 60,422 - 60,406 60,403 -0,67 0,07 0,00 - 0,16
70 70,443 70,473 - 70,454 70,457 -0,65 0,04 0,00 - 0,16
80 80,523 80,562 - 80,541 80,542 -0,67 0,05 0,00 - 0,16
90 90,606 90,653 - 90,621 90,626 -0,69 0,05 0,00 - 0,16
100 100,691 | 100,747 - 100,727 | 100,722 -0,72 0,05 0,00 - 0,16
Olgiim Min. Maks. Sinif Olgme Okuma Bilgileri  [Yuk hacresi
Yonii kN kN Belirsizligi Marka PULSE
CEKME 10 100 1 %0,18 Model -
Seri No =
Kapasite 10t
Bu dlcim sonuglar "E08930511002' Emre numarali cihaza aittir. Tolerans / Tolerance
v ¢ lginde/ In * 1 Anzali/ Out OF Order

KD :

Kapsam Disi/ Out of Scope

X : Diginda/Qut -

. Test

Edilemedi / Not Tested
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